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Uvod

HEG104008P podesivi rolator je proizveden od plastificiranih celicnih cijevi
s ruCkama podesive visine i Cetiri kotaca.

Rolator je sklopiv i stoga se lako sprema | prevozi.

Rasklapanje i sklapanje rolatora

Rasklapanje:

Prihvatite rucCku i pritisnite sjediste prema dolje dok se sva Cetiri kotaca ne
ispruze van, a sjediste ne bude potpuno ravno. Prije uporabe rolatora, sva
Cetiri kotaCa moraju biti ¢vrsto na tlu, a rolator mora biti stabilan u
otvorenom polozaju.

Sklapanje:
Popustite mehanizam protiv sklapanja rolatora i podignite kriznu polugu
za sklapanje rolatora.

Podesavanje rucke

Popustite rucicu i postavite rucku na postavljenu visinu, zategnite |
osigurajte rucicu.

Ponovite za ruCcku na suprotnoj strani. Ruke trebaju biti na istoj visini.

Provjeravanje/podesavanje koénica
Prije svake uporabe provjerite ucCinkovitost kocnica.
PovlaCenje kracuna na ruckama koc¢nica momentalno zaustavlja kotac.
Pritiskanje rucki ko¢nica prema dolje kotac se zakljuCava na mjesto.
Za podeSavanje kocCnica, koristite kljuc¢ za zatezanje matice dok
istovremeno pridrzavate maticu na kucistu sajle.
Kociona sajle trebaju biti pricvrsc¢ene uz noge rolatora. Sav visak
kocionih sajli se mora ukloniti kroz prednju stranu rolatora.

Oprez: Nakon svakog podesavanja kocnica rolatora, koCnice se moraju
ispitati PRIJE uporabe rolatora.

Cidéenje
HEG6104008P ROLATOR zahtjeva povremeno Cis€¢enje mekanom krpom |
mlakom vodom s deterdzentom. NE koristite Zzestoka abrazivna sredstval!



Odrzavanje

Svakodnevno, prije uporabe, provjerite okretanje kotaca i slobodno
manevriranje te nakupine necisto¢a oko osovine. Provjerite rad kocCnica.
Povremeno provjeravajte zategnutost svih vijaka, matica i klinova.

Provjerite istrosenog pokretnih dijelova. Za podeSavanje kocnica, koristite
kljuC za zatezanje matice dok istovremeno pridrzavate maticu na kucistu
sajle.

Specifikacija
Maksimalna tezina korisnika 130kg
Raspon visine rucke 76~97cm

Jamstvo

HEG6104008P ROLATOR ima jamstvo na godinu dana od datuma kupovine
koje pokriva kvarove uzrokovane u proizvodnji i materijalima.

Kontaktirajte nas ukoliko dode do bilo kakvog kvara.

Jamstvo NE pokriva troskove vezane uz popravak kvarova, posebice
troSkove vezane uz otpremu i prijevoz, gubitak dobiti, izdatke,...itd.

Proizvoda¢ NECE prihvatiti odgovornost za nikakvu stetu ili ozljedu
uzrokovanu zlouporabom ili nepridrzavanjem prethodno navedenih
uputstava.
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